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Dr Caroline Tinguely  

T 031 384 23 12 Berne, 17 novembre 2023 cti/tsc – S23-4F 

 

Feuille clé contrôle de qualité 2023-04 pour les marqueurs infectieux 
VHC, VHB, VIH-1/-2, Syphilis 
VHA, CMV, Rubéole, Toxoplasmose 
 

 VHC Résultat 

2023-401 sérum humain positif R 

2023-402 sérum humain positif R 

2023-403 sérum humain négatif NR 

 

 VHB AgHBs anti-HBc anti-HBs AgHBe anti-HBe 

2023-404 sérum humain positif R NR NR R NR 

2023-405 sérum humain négatif NR R R NR R 

2023-406 sérum humain positif R R NR R NR 

 

 anti-HBc IgM Résultat 

2023-413 sérum humain positif R 

2023-414 sérum humain négatif NR 

2023-415 sérum humain négatif NR 

 

 VIH-1/-2 Résultat 

2023-407 sérum humain négatif NR 

2023-408 sérum humain positif R 

2023-409 sérum humain positif R 

 

 Lues (Syphilis) Résultat 

2023-410 sérum humain positif R 

2023-411 sérum humain négatif NR 

2023-412 sérum humain positif R 

 
 
R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND =  indéterminé   
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 VHA IgG VHA IgM 

2023-4A1 R R 

2023-4A2 R NR 

2023-4A3 NR NR 

 
 
 

 CMV IgG  CMV IgM 

2023-4C1 NR NR 

2023-4C2 R R 

2023-4C3 R R 

 
 

 Rubéole IgG  Rubéole IgM 

2023-4R1 R NR 

2023-4R2 NR NR 

2023-4R3 R R 

 
 

 Toxoplasmose IgG  Toxoplasmose IgM 

2023-4T1 R NR 

2023-4T2 R R 

2023-4T3 NR NR 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé   


